Cédigo: PROS1080

~

Edicion:PROS1080 Fecha: 24/06/2021

Modelo:

GP System Multidioma

DOC-DIS/0126

DocIU:  poc.pisio177

Edicién: 3 FURIU: 2009/11

Ref Troquel: TRO-PROST-012

Dimensiones: 210 x 148 mm

Triptico: NA

Colores:
P.432

Aprobacion:

-

Disefio y Comunicacion
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LIMPIEZA, DESINFECCION, ACLARADO, HUMECTACION Y

AVIZOR

e gp System CONSERVACION DE TODO TIPO DE LENTES DE CONTACTO
RIGIDAS Y GAS-PERMEABLES

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Antes de manipular las lentes, lavarse cuidadosamente las
manos con agua y jabon. 2. Colocar la lente sobre la palma de la mano. 3. Aiadir unas
gotas de AVIZOR GP CLEANER sobre ambas superficies de la lente. 4. Frotar suavemente
con las yemas de los dedos hasta la aparicion leve de espuma. 5. Aclarar las lentes
abundantemente con SOLUCION AVIZOR GP CONDITIONER o SALINA AVIZOR para
eliminar los restos del limpiador. 6. Depositar las lentes en su compartimiento
correspondiente y cubrirlas con SOLUCION AVIZOR GP CONDITIONER. 7. Mantener las
lentes sumergidas en esta solucion al menos 4 horas o bien toda la noche para asegurar
una correcta desinfeccion. 8. Antes de ponerse de nuevo las lentes, poner unas gotas
de SOLUCION AVIZOR GP CONDITIONER en ambas caras de las mismas. 9. Mantener
limpio el interior del estuche portalentes y renovar la solucién todos los dias. Fecha de
la dltima revision: 2009/11.
PRECAUCIONES: + AVIZOR GP CLEANER provoca irritacion ocular si no se aclara
abundantemente. En ninguin caso puede ponerse en contacto con el ojo. - Después de
la apertura de cualquiera de los frascos, estos no deben ser utilizados pasados 60 dias.
+ Mantener los frascos bien cerrados después de cada uso y fuera del alcance de los
nifos. + Puede conservar sus lentes en la solucion, en el portalentes cerrado, hasta 30
dias. + No rozar los goteros de los frascos con ninguna superficie para evitar que se
contaminen. + En caso de irritacion ocular, consultar con un especialista. - No usar este
producto con lentes de contacto blandas. + No utilizar el producto si el precinto esta
roto o ausente. « No utilizar nunca agua del grifo para aclarar el portalentes o las lentes.
+ No utilizar después de la fecha de caducidad. - Conservar a temperatura ambiente. +
Antes de utilizar un medicamento oftalmico, informe a su medico de que es usuario de
lentes de contacto. + No utilizar en caso de alergia a algunos de los componentes. *
Debe renovar la solucién del portalentes después de cada uso.
COMPOSICION: AVIZOR GP CLEANER: Detergente anidnico 10% en vehiculo acuoso.
AVIZOR GP CONDITIONER: Solucién acuosa, isotonica y tamponada, con agente
viscosizante, Edetato disédico 0,1% y Polihexanida 0,0002%.

CLEANING, DISINFECTING, RINSING, WETTING, AND

AVIZOR
@ gp System STORING FOR ALL TYPE OF RIGID AND GAS

PERMEABLE CONTACT LENSES.

INSTRUCTIONS FOR USE: 1. Wash your hands carefully with water and soap before
handling your lenses. 2. Place the lens on the palm of your hand. 3. Add a few drops of
AVIZOR GP CLEANER SOLUTION on the surface of each lens. 4. Rub gently with the tip
of your finger until a little foam appears. 5. Rinse your lenses abundantly with AVIZOR
GP CONDITIONER SOLUTION or AVIZOR SALINE SOLUTION to eliminate all residue of
the cleaning solution. 6. Place your lenses in the lens case and cover them with AVIZOR
GP CONDITIONER SOLUTION. 7. To guarantee an adequate disinfection, lenses should
be soaked in that solution for at least 4 hours or overnight. 8. Before fitting your lenses,
add a few drops of AVIZOR GP CONDITIONER on each lens. 9. Keep your lens case clean,
and use a fresh supply of solution every day. Last revision date: 2009/11.
PRECAUTIONS: - AVIZOR GP CLEANER SOLUTION causes irritation if not rinsed
abundantly. The solution should never come in contact with your eye. - Once opened,
the bottles should not be used after 60 days. + Keep bottles well closed after use and
keep away from children’s reach. - You may store your lenses up to 30 days in the closed
lenscase. + Do not touch the dripper or dirty it. + In case of eye irritation consult a
specialist. - Do not use these products with soft contact lenses. - Do not use the product
if the safety seal is missing or broken. - Never use tap water to rinse your lenses or lens
case. - Do not use after the expiration date. - Keep at room temperature. + Before using
any ophtalmic medicine, inform your doctor you are a contact lens user. - Do not use if
you are allergic to any of the components. + Discard the solution in the lenscase after
each use.

COMPOSITION: AVIZOR GP CLEANER: Anionic detergent 10% in aquous solution.
AVIZOR GP CONDITIONER: Viscosity agent, EDTA 0,1%, Polyhexanide 0,0002% in an
isotonic, buffered and sterile solution.

LIMPEZA, DESINFECCAO, LAVAGEM, HUMECTAGAO, E

AVIZOR
e gp System CONSERVACAO DE TODO O TIPO DE LENTES RIGIDAS
E GAS-PERMEAVEIS

INSTRUGOES DE USO: 1. Antes de manipular as lentes, lavar cuidadosamente as maos
com &gua e sabao. 2. Colocar a lente sobre a palma da mao. 3. Juntar umas gotas de
AVIZOR GP CLEANER sobre ambas as superficies da lente. 4. Friccionar suavemente com
as pontas dos dedos até aparecer uma espuma leve. 5. Aclarar as lentes
abundantemente com SOLUGAO AVIZOR GP CONDITIONER ou SOLUCAO SALINA
AVIZOR para eliminar os restos da solucdo de limpeza. 6. Depositar as lentes no
compartimento correspondente e cobri-las com solugao AVIZOR GP CONDITIONER. 7.
Manter as lentes imersas na solugdo pelo menos 4 horas, ou durante a noite, para
assegurar uma completa desinfecgdo. 8. Antes de colocar de novo as lentes, por umas
gotas de solugcao AVIZOR GP CONDITIONER em ambas as faces das mesmas. 9. Manter
limpo o interior do estojo portalentes e renovar a solugéo todos os dias. Date de la
derniére révision: 2009/11.

PRECAUCOES: * A solucdo AVIZOR GP CLEANER provoca irritagdo ocular se nao aclarar
abundantemente. Em caso algum deve colocar as lentes em contacto com os olhos. *
Depois de aberto qualquer dos frascos, estes nao devem ser utilizados passados mais
de 60 dias. - Nao utilizar o produto sem o selo de esterilidade ou rasgado. + Manter o
frasco bem fechado. + Nao ingerir a solugdoe manter fora do alcance das criangas. * Nao
tocar com o doseador em nenhuma superficie para evitar que se contamine. + Nao
utilizar nunca dgua da torneira para enxaguar o estojo das lentes. - Nao utilizar depois
do prazo de validade. - Conservar a temperatura ambiente. - Em caso de irritacao ocular,
consultar um especialista. + Deve renovar a solugao do portalentes depois de cada
utilizagdo. - Antes de utilizar um medicamento oftalmico, informe o seu medico de que
€ usuario de lentes de contacto. + Nao utilize em caso de alergia aqualquer dos seus
componentes. - Nao usar estes produtos em lentes de contacto hidrofilas.
COMPOSICAO: AVIZOR GP CLEANER: Detergente anidnico 10% em veiculo aquoso.
AVIZOR GP CONDITIONER: Solugao aquosa, isotonica e tamponada, com agente
viscosizante, EDTA Disédico 0,1% e Polihexanida 0,0002%.

NETTOYAGE, DECONTAMINATION, RINGAGE,

AVIZOR
o gp System HUMECTATION ET CONSERVATION DES LENTILLES DE
CONTACT RIGIDES ET PERMEABLES AUX GAZ

MODE D’EMPLOI: 1. Avant de manipuler les lentilles de contact, se laver
soigneusement les mains. 2. Placer la lentille sur la paume de la main. 3. Ajouter
quelques gouttes de AVIZOR GP CLEANER sur les deux faces de la lentille. 4. Frotter
doucement entre le pouce et I'index jusqu’a I'apparition d'une mousse légére. 5. Rincer
abondamment les lentilles avec la SOLUTION AVIZOR GP CONDITIONER ou la
SOLUTION AVIZOR SALINE pour éliminer les restes de la solution nettoyante. 6. Ranger
les lentilles dans I'étui et couvrir avec la SOLUTION AVIZOR GP CONDITIONER. 7. Laisser
tremper les lentilles dans la solution pendant au moins 4 heures ou toute la nuit pour
garantir une décontamination totale. 8. Avant de remettre les lentilles, verser quelques
gouttes de SOLUTION AVIZOR GP CONDITIONER sur les deux faces des lentilles. 9.
Conserver l'intérieur de I'étui propre et remplacer la solution tous les jours. Date de la
derniére révision: 2009/11.

PRECAUTIONS: + AVIZOR GP CLEANER provoque des irritations oculaires si elle n'est pas
rincée abondamment. + Aprés l'ouverture de chaque flacon, ne pas utiliser au-dela de
60 jours. * Ne pas utiliser le produit si le sceau de sécurité est absent ou endommagé. -
Bien refermer le flacon aprés usage. - Ne pas avaler la solution. Ranger hors de portée
des enfants. « Eviter tout contact avec le bec verseur afin d'exclure tout risque de
contamination. + Ne jamais utiliser de I'eau du robinet pour rincer I'étui. - Ne pas utiliser
apres la date de péremption. + Conserver a température ambiante. - En cas d'irritation
oculaire, consulter un spécialiste. + Renouveler la solution dans Iétui porte-lentilles
apreés chaque usage. + Avant d'utiliser un médicament opthalmique, informez votre
médecin que vous étes porteur de lentilles de contact. - Ne pas utiliser en cas d'allergie
a l'un des composants. « Ne pas utiliser les prodoits avec des lentilles de contact
souples.

COMPOSITION: AVIZOR GP CLEANER: Détergent anionique 10% dans une solution
aqueuse. AVIZOR GP CONDITIONER: Agent de viscosité, EDTA 0,1% et Polyhexanide
0,0002% dans une solution aqueuse, isotonique et tamponnée.

PULIZIA, DISINFEZIONE, UMETTAZIONE, RISCIACQUO E

AVIZOR
o gp System CONSERVAZIONE DELLE LENTI A CONTATTO RIGIDE
GAS PERMEABILI

ISTRUZIONI PER L'USO: 1. Prima di manipolare le lenti a contatto, lavarsi accuratamente le
mani. 2. Rimuovere la lente e deporla nel palmo della mano. 3. Aggiungere qualche goccia
di SOLUZIONE AVIZOR GP CLEANER sulle due facce della lente. 4. Massaggiare
delicatamente tra il pollice e lindice fino alla comparsa di una leggera schiuma. 5.
Risciacquare abbondantemente le lenti con la SOLUZIONE AVIZOR GP CONDITIONER o
con la SOLUZIONE SALINA per eliminare i residui della soluzione pulente. 6. Riporre le
lenti nel portalenti e riempire con la SOLUZIONE AVIZOR GP CONDITIONER. 7. Lasciare le
lenti immerse nella soluzione per 4 ore almeno o tutta la notte per garantire una
disinfezione totale. 8. Prima di applicare le lenti, versare qualche goccia di SOLUZIONE
AVIZOR GP CONDITIONER su entrambe le facce della lente. 9. Conservare sempre il
portalenti pulito e sostituire la soluzione tutti i giorni. Data dell’ultima revisione: 2009/11.
PRECAUZIONI: - AVIZOR GP CLEANER provoca irritazioni oculari, se la lente non &
accuratamente risciacquata. « Dopo I'apertura del flacone non utilizzare oltre i 60 giorni. «
Non utilizzare il prodotto se il sigillo/tappo & mancante o danneggiato. + Mantenere il
flacone ben chiuso. * Non ingerire la soluzione e tenere lontano dalla portata dei bambini.
+Non toccare il contagocce con nessuna superficie, per evitarne la contaminazione. - Non
utilizzare 'acqua del rubinetto per pulire il portalenti. + Non utilizzare dopo la data di
scadenza. + Conservare a temperatura ambiente. + In caso di irritazione, consultare lo
specialista. - Versare la soluzione nel portalenti dopo l'uso. + Prima di utilizzare qualsiasi
medicinale oftalmico, informare il vostro dottore di essere portatori di lenti a contatto. -
Non utilizzare se allergici ad uno qualsiasi dei suoi componenti. - Non utilizzare il prodotto
con lenti a contatto morbide.

COMPOSITION: AVIZOR GP CLEANER: Detergente non ionico 10% i una soluzione
acquosa. AVIZOR GP CONDITIONER: Agente viscoso, EDTA 0,1% e Polyhexanide 0,0002%
in una soluzione acquosa, isotonica e tamponata.

AVIZOR REINIGEN, DESINFIZIEREN, ABSPULEN, BENETZEN UND
o gp System AUFBEWAHREN VON HARTEN UND
SAUERSTOFFDURCHLASSIGEN KONTAKTLINSEN ALLER ART
GEBRAUCHSANWEISUNG: 1. Hande griindlich mit Seife waschen und abtrocknen, bevor
die Kontaktlinsen berlihrt werden. 2. Legen Sie die Kontaktlinsen auf lhre
Handinnenflache. 3. Geben Sie einige Tropfen AVIZOR GP REINIGER auf beide Seiten der
Kontaktlinsen. 4. Reiben Sie die Kontaktlinsen vorsichtig zwischen den Fingerkuppen, bis
ein leichter Schaum entsteht. 5. Spulen Sie die Kontaktlinsen danach griindlich mit
AVIZOR GP CONDITIONER oder AVIZOR KOCHSALZLOSUNG ab, um die Reinigungslésung
restlos zu entfernen. 6. Legen Sie jede Kontaktlinse in das dafiir vorgesehene Kérbchen
des Kontaktlinsenbehalters und fiillen Sie diesen mit AVIZOR GP CONDITIONER. 7. Lassen
Sie die Kontaktlinsen mindestens vier Stunden, oder tiber Nacht, in dieser Losung, um
eine optimale Desinfektion zu gewdhrleisten. 8. Geben Sie, bevor Sie die Kontaktlinsen
wieder einsetzen, ein paar Tropfen AVIZOR GP CONDITIONER auf beide Seiten jeder
Kontaktlinse. 9. Halten Sie den Kontaktlinsenbehalter innen sauber und fillen Sie ihn
taglich mit frischer Losung. Datum der letzten Neubearbeitung: 2009/11
WARNHINWEISE: - AVIZOR GP CLEANER kann Reizungen am Auge verursachen, wenn
dieser nicht griindlich von den Kontaktinsen entfernt wird. Er darf auf keinen Fall direkt
mit den Augen in Beriihrung kommen. + Einmal gedffnete Flaschen nach Ablauf von 60
Tagen nicht mehr verwenden. - Produkt nicht verwenden, wenn die Versiegelung vor dem
ersten Gebrauch fehlt oder beschddigt ist. « Flasche nach jedem Gebrauch fest
verschlieBen. - Die Losung nicht einnehmen und auBerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren. - Tropferspitze nicht mit einer Oberflache in Kontakt kommen lassen, um
Kontaminationen zu vermeiden. - Benutzen Sie zum Absptilen von Kontaktlinsen und des
Kontaktlinsenbehlters auf keinen Fall Leitungswasser. + Das Produkt nicht verwenden,
wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum Gberschritten ist. - Bei Zimmertemperatur lagern. -
Bei Augenreizungen, einen Spezialisten aufsuchen. Die L6sung aus dem
Kontaktlinsenbehélter nach jedem Gebrauch wegschiitten. - Informieren Sie vor der
Verwendung eines Augenmedikamentes lhren Arzt, dass Sie Kontaktlinsentréger sind. «
Nicht verwenden, wenn Sie auf einen Inhaltsstoff allergisch reagieren. + Dieses Produkt
nicht fir weiche Kontaktlinsen verwenden.
ZUSAMMENSETZUNG: AVIZOR GP CLEANER: Anionisches Reinigungsmittel 10% in
wassriger Lésung. AVIZOR GP CONDITIONER: Polyhexanide 0,0002%, EDTA 0,1%; sterile,
isotonisch gepufferte Lésung mit Viskositatsmittel.
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REINIGING, DESINFECTIE, SPOELING, BEVOCHTIGING EN

AVIZOR
@ gp SYSTEM BEWARING VAN HARDE EN ZUURSTOFDOORLATENDE

CONTACTLENZEN

GEBRUIKSAANWUZING: 1. Alvorens u de contactlenzen reinigt, eerst de handen goed
wassen. 2. Leg de lenzen in uw handpalm. 3. Doe enkele druppels AVIZOR GP CLEANER op
beide zijden van de lens. 4. Wrijf voorzichtig met duim en wijsvinger over de lens tot er een
lichte schuim verschijnt. 5. Spoel daarna de lenzen grondig af met AVIZOR GP
CONDITIONER of AVIZOR SALINE om de resten van de GP CLEANER te verwijderen. 6. Leg de
lenzen vervolgens in de lenshouder en vul deze met AVIZOR GP CONDITIONER. 7. Laat de
lenzen tenminste 4 uur of gedurende de nacht in de AVIZOR GP CONDITIONER. 8. Alvorens
de lenzen in het oog te plaatsen, voeg enkele druppels AVIZOR GP CONDITIONER aan op
beide zijden van de lens. 9. Hou uw lenshouder schoon en vernieuw de vloeistof dagelijks.
Datum van laatste herziening: 2009/11.

WAARSCHUWINGEN: - De GP CLEANER veroorzaakt oogiritatie indien men niet voldoende
spoelt. Breng de GP CLEANER vloeistof nooit in direct contact met het oog. * Geopende fles
niet langer dan 2 maanden gebruiken. - De fles goed sluiten. Niet inslikken en buiten het
bereik van kinderen houden. + U kunt de lenzen tot 30 dagen bewaren in een gesloten
lenshouder. + EIk contact met de schenktuit vermijden om contaminatie te voorkomen. + In
geval van oogirritatie onmiddellijk een specialist raadplegen. + Deze producten zijn niet
geschikt voor zachte lenzen. + Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling verbroken of
afwezig is. + Nooit leidingwater gebruiken voor het afspoelen van de lenshouder. + Niet
gebruiken na de vervaldatum. - Op kamertemperatuur bewaren. - Vooraleer oogmedicijnen
te gebruiken, informeer uw arts dat u contactlensdrager bent. + Niet gebruiken ingeval u
allergisch bent voor één van de bestanddelen. « De vloeistof in de lenshouder hernieuwen
na elk gebruik.

SAMENSTELLING: AVIZOR GP CLEANER: Anionische detergentia 10% in een waterige
oplossing. AVIZOR GP CONDITIONER: Viscose middel, Polyhexanide 0,0002 %, EDTA 0,1 % in
een gebufferde, steriele, isotonische vloeistof.

AIAAYMA KAGAPIZMOY, ANOAYMANZHE, ZEMAYMATOZ,

AVIZOR
9 gp System YFPANZHZ KAl ZYNTHPHIHZ  IKAHPQON KAl

AEPOAIANEPATON ®AKQN EMAQHZ

OAHTIEZ XPHIEQX: 1. MAOVETE MPOCEKTIKA TA XEPIA OAG, HE CATTOUVL KAl VEPO TIPLV TIACETE
TOUG PAKOUG EMAPIG 00C. 2. TOTTOBETHOTE TOV PAKS EMAPRG OTNY TTAAGKN TOU XEPIOL 0a,. 3.
Pigte pepikéc otayoveg and to AVIZOR GP CLEANER SOLUTION kat oTig 0o mAeupég Tou
PaKoU EMAQNG. 4.TPIPTE TO PaKO EMAPHC TPOTEKTIKA HE TO SIKTN TOU XEPIOU 0agG EwG OTOU
SnuoupynBsi Aiyn camouvada. 5.Z€MMUVETE TO QAKO EMAPNG TIPOOEKTIKG e AVIZOR GP
CONDITIONER SOLUTION 1 pe @uGIoAoyikd 0pd, OTE va amopakpuvBov Ta UMoAEippata
kaBapiopov. 6.TomoBeTroTe KABE Pakd emagric on Orkn Kat BeBaiwBeite OTt £xel kaAUPOEL
He AVIZOR GP CONDITIONER SOLUTION. 7.Ma va emteuyBei minpéotepn amovpavon
aQrioTE KABE QaKoO emagng péoa otn BrKn KE TO LYPS Yia TOUNAXIOTOV 4 WPEC 1) OAN TN
VUxTa. 8.MpIv TOTTOBETAOETE TOUG PAKOUG EMAPAG OTA HATIA 0aG PIETE HEPIKEG OTAYOVEG
AVIZOR GP CONDITIONER o€ kdBg pakoé ema@nc. 9.Alatnpeite Tn OfKN TwV QaKwy emagng
oag kabapr] KAl avavewvete  kabnuepiva To vypd. Hpepopnvia g Teheutaiag
avaBewpnong: 2009/11.

MNPO®YAAZEIZ: - To AVIZOR GP CLEANER SOLUTION mpokalei epeBiopoug eav £pBet
KATEUBEIQV O EMAPR PE TA PATIA. * MV XPNOILOTIOIEITE TO SIGAUHA QVOLYHEVOU MTTOUKAMOU
META TNV apéreuon 60 nuepwv. « Na punv xpnotpomotnBei To mpoidv av givat xahaopévo i
Sev uMApXel TO AUTOKOAANTO aoPaleiac. + Ot gakoi prmopolv va StatnpnBolv oTo StaAupa
yia 30 pépeg epooov Sev avoiyetat n Bk, « Alatnpeite To PIOAISI0 Kahd KAEIGHEVO. * Mnv
KATamivete 1o SidAupa Kal KPATHOTE TO pakpld amd madid. + Mnv ayyilete 1o dkpo Tou
@lahdiou yia va amotparei omoladrimote poAuvon. « MoTé PNy XpNOIUOTIOIE(TE VEPO BpUong
yia va EeMUVETE TNV BrKN TwV QOKWY. * Mnv TO XPNOILOTIOIEITE PETA TNV NUEPOMNViIX
Mgewg. + Oulagte To @lahidlo oe Beppokpacia Swpartiov. « Te mepimtwon epebiopol
OUpBOVAEVBE(TE évav EI8IKO EQAPHOOTH PAKWY MAPNG. + ASEIAOTE To StdAupa NG BrKkng
HETA amd KABe xprion. - Na evnpepwOE 0 yIaTPOC 6ag OTL EICTE XPIOTNG PAKWY EMAPH TPV
amoé Ty XPrion OMoIoUSHTTOTE PAPUAKOU Yia Ta pdTia. + Na unv xpnotporoinOsi av umdpyet
aN\epyia og KAMOIA AMG TA CUCTATIKG TOU. * MV XPNOILOTIOIEITE QUTA Ta TTPOIGVTA O
HaAakoUg @aKoug EMAPAC.

ZYNOEZH: KAOAPIZTIKO XKAHPQN KAl AEPOAIAMEPATON ®AKQN EMA®HZ: Aviovikd
KkaBaploTikd 10% péoca o€ 100TOVIKO Stéhupa. AIAAYMA ZEMAYMATOX KAl OYAAZHE
ZKAHPON KAl AEPOAIAMEPATON OAKQN EMA®HX: EDTA 0,10%, Polyhexanide 0,0002%
Kal VUSATIKOG TTAPAYOVTAG OE I0OTOVIKO KAl AMTOCTEIPWHEVO SIGAUHAL.

AVIZOR CISCENJE, DESINFEKCIJA, ISPIRANJE, OVLAZIVANJE |

@ gp Sys‘tem ODRZAVANJE SVIH VRSTA TVRDIH | ZRAKOPROPUSNIH

KONTAKTNIH LECA

UPUTSTVA ZA UPORABU: 1. Oprati brizljivo ruke vodom i sapunom prije rukovanja
kontaktnim le¢ama. 2. Poloziti kontaktnu lecu na dlan ruke. 3. Kapnuti nekoliko kapi
TEKUCINE ZA CISCENJE AVIZOR GP CLEANER s obje strane lece. 4. Pazljivo protrljati le¢u
Jjagodicama prstiju dok se ne pojave prvi tragovi pjene. 5. Isprati le¢e obilnom koli¢cinom
OTOPINE ZA OVLAZIVANJE AVIZOR GP CONDITIONER ili SOLNOM OTOPINOM ZA ISPIRANJE
AVIZOR, odstranivsi time ostatke tekucine za ¢is¢enje. 6. OdloZiti lec’e u za to predvidene
odjele kutijice i nadoliti OTOPINU ZA OVLAZIVANJE AVIZOR GP CONDITIONER dok lece ne
budu potpuno pokrivene istom. 7. Drzati le¢e namocene u toj otopini najmanje 4 sata ili ¢ak
cijelu no¢, jam¢ivsi time besprijekornu desinfekciju. 8. Prije ponovne uporabe, lece navlaziti
s obje strane OTOPINOM ZA OVLAZIVANJE AVIZOR GP CONDITIONER. 9. Odrzavati ¢istom
unutradnjost kutijice za odlaganje i svakodnevno zamijeniti otopinu svjezom. Datum
zadnje revizije: 2009/11.

UPOZORENJE: - Tekucina za ¢is¢enje AVIZOR GP CLEANER moze izazvati iritaciju oka ukoliko
se ne ispere obilnom koli¢inom otopine. Niposto ne smije do¢i u dodir s o¢ima. « Nakon
prvog otvaranja bilo koje od bocica iz sustava GP AVIZOR, njen sadrzaj ima rok trajanja od
60 dana i nakon toga ne smije vise biti koristen. + Cuvati botice dobro zatvorene na
hladnom mjestu i van domaka djece. + U zatvorenoj kutijici mozete pohraniti lece do 30
dana. + Izbjegavati dodir bocici prilozene kapaljke s bilo kojom povrsinom da bi se izbjeglo
zagadivanje klicama. + U slu¢aju iritacije oka potraziti savjet stru¢nog lije¢nika. « Ne koristiti
ovaj proizvod za odrzavanje mekih kontaktnih leca. + Ne kori: proizvod ukoliko
sigurnosni zatvara¢ nedostaje ili je ostecen. « Nikada ne koristite vodu iz slavine za ispiranje
spremnika za lece. + Ne koristite proizvod nakon isteka roka upotrebe otisnutog na katiji. «
Cuvajte na sobnoj temperaturi. + Prije koristenja bilo kakvog o¢nog lijeka obavijestite svog
lije¢nika da nosite lece. + Ne koristite proizvod ukoliko ste alergi¢ni na bilo koji od sastojaka.
+ Nakon svake upotrebe ispraznite otopinu iz kutijice za lece.

SASTAV: TEKUCINA ZA CISCENJE AVIZOR GP CLEANER: Anionsko sredstvo za ¢is¢enje (10%)
rastvoreno u vodi. OTOPINA ZA OVLAZIVANJE AVIZOR GP CONDITIONER: Izotoni¢na vodena
otopina s dodatkom za pojacanje viskoziteta, EDTA 0,1% i poliheksanid 0, 0002%.

AVIZOR CZYSZCZENIA, DEZYNFEKCJI, PLUKANIA, NAWILZANIA |
@ gp system PRZECHOWYWANIA WSZYSTKICH TYPOW TWARDYCH |
GAZOPRZEPUSZCZALNYCH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

SPOSOB UZYCIA: 1. Przed zatozeniem soczewek doktadnie umy¢ rece woda z mydtem. 2.
Umiesci¢ soczewke w wewnetrznej czesci dioni. 3. Wla¢ kilka kropel ptynu AVIZOR GP
CLEANER na powierzchnie kazdej soczewki. 4. Delikatnie pociera¢ opuszkiem palca, az
pojawi sie niewielka piana. 5. Wyptuka¢ doktadnie soczewki ptynem AVIZOR GP
CONDITIONER lub AVIZOR SALINE w celu usuniecia wszystkich pozostatosci roztworu
czyszczacego. 6. Umiesci¢ soczewki w pojemniku na soczewki i nala¢ ptyn AVIZOR GP
CONDITIONER tak, by przykryt obie soczewki. 7. Pozostawi¢ soczewki zanurzone w plynie
przez co najmniej cztery godziny lub przez cala noc, aby zapewni¢ odpowiednia
dezynfekcje. 8. Przed zatozeniem soczewek nala¢ kilka kropel ptynu AVIZOR GP
CONDITIONER na kazda soczewke. 9. Dbac o czysto$¢ pojemnika na soczewki i codziennie
stosowac $wiezg porcje ptynu. Data ostatniej weryfikacji: 2009/11.

SRODKI BEZPIECZENSTWA: « AVIZOR GP CLEANER powoduje podraznienie oczu, jesli nie
zostanie obficie sptukany. Plyn nigdy nie powinien mie¢ bezposredniego kontaktu z
oczami. + Po otwarciu buteleczki ptyn nalezy zuzy¢ w ciggu 60 dni. - Nie uzywac produktu,
jesli brak plomby zabezpieczajacej lub jest ona uszkodzona. + Przechowywac buteleczke
szczelnie zamknieta po uzyciu. + Nie spozywac plynu i przechowywaé¢ w miejscu
niedostepnym dla dzieci. - Nie dotyka¢ koricowka butelki zadnych przedmiotéw, gdyz
moze to spowodowac zanieczyszczenie roztworu. + Nigdy nie stosowa¢ wody z kranu do
ptukania soczewek lub pojemnika na soczewki. + Nie uzywac po uptywie daty waznosci. «
Przechowywac w temperaturze pokojowej. - W przypadku podraznienia oka skonsultowac
sie ze specjalista. + Po kazdym uzyciu wyla¢ pozostatosci roztworu. « Przed uzyciem lekow
oftalmicznych nalezy poinformowac lekarza o noszeniu soczewek kontaktowych. + Nie
stosowac w przypadku alergii na ktorykolwiek ze skfadnikow. - Nie uzywac tych produktow
do czyszczenia migkkich soczewek kontaktowych.

SKEAD: AVIZOR GP CLEANER: Detergent anionowy 10% w roztworze wodnym. AVIZOR GP
CONDITIONER: Regulator lepkosci, EDTA 0,1%, Poliheksanid 0,0002% w buforowym,
izotonicznym i sterylnym roztworze.

CISTICI, DESINFEKCI, OPLACHOVANI, SMACEN{

AVIZOR
@ gp System A UCHOVAVANI TVRDYCH A

PLYNOPROPUSTNYCH KONTAKTNICH COCEK

NAVOD K POUZITI: 1. Pred manipulaci s ¢o¢kami si pe¢livé umyjte ruce vodou
amydlem. 2. Vyjméte ¢ocku z oka a polozte si ji do dlané.

3. Nalijte na ¢o¢ku nékolik kapek roztoku AVIZOR GP CLEANER. 4. Ukazovackem
ruky ¢ocku nékolik vtefin opatrné mnéte, dokud se neobjevi trochu pény. 5.
Cocky dtikladné opléchnéte roztokem AVIZOR GP CONDITIONER nebo AVIZOR
SALINE tak, abyste smyli zbytky cisticiho roztoku. 6. Kazdou ¢ocku ulozte do
odpovidajici ¢asti pouzdra a zalijte ji roztokem AVIZOR GP CONDITIONER. 7.
Cocky v roztoku ponechte alespoi 4 hodiny (nejlépe ptes noc), tim dojde k
jejich dokonalé desinfekci. 8. Pfed nasazenim cocky na ni kapnéte nékolik
kapek roztoku AVIZOR GP CONDITIONER. 9. Pouzdro na ¢ocky udrzujte ¢isté a
kazdy den pouzijte Cerstvy roztok. Datum posledni revize: 2009/11

DULEZITA UPOZORNENI: + AVIZOR GP CLEANER mize zpGisobit podrazdéni,
pokud neni dostatecné smyt z povrchu ¢ocky. Roztok by nikdy nemél pijit do
kontaktu s okem. + Spotiebujte do 60 dnii po otevieni lahvicky. « V pfipadé, ze
bezpecnostni pojistka je poskozena nebo chybi, roztok nepouzivejte. « Ldhev
vzdy peclivé uzaviete. - Roztok neni urcen k vnitfnimu pouziti. Prechovavejte
roztok mimo dosah déti. « Kapaci vlozku chrante pred dotykem s jakymkoli
predmétem. Zabranite jejimu znecisténi. + K oplachovéni ¢ocek a pouzdra
nikdy nepouzivejte vodu z vodovodu. + Nepouzivejte pfipravek s proslou
exspiraéni dobou. + Skladujte pfi pokojové teploté. « V piipadé podrazdéni oci
kontaktujte specialistu. + Stary roztok po pouZiti z pouzdra pokazdé vylejte. +
Pred pouzitim jakychkoli ocnich preparatd informujte svého lékate, ze
pouzivate kontaktni ¢ocky. + Jestlize jste alergi¢ti na néjakou ze slozek
pripravku, roztok nepouzivejte. « Nepouzivejte tyto produkty na mékké
kontaktni ¢ocky.

SLOZENI: AVIZOR GP CLEANER: 10% aniontovy detergent ve vodném roztoku.
AVIZOR GP CONDITIONER: Pufrovany, isotonicky a sterilni roztok obsahujici
viskozni cinidlo, EDTA 0,1 %, polyhexanid 0,0002 %
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